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WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne



WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - SPROSTOWANIE OMYŁKI
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Piec komorowy do badań materiałów w wysokich temperaturach.” – znak sprawy KA-2/093/2022.
Zamawiający, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	1. Czy Zamawiający dopuszcza pojemność 40 dm3?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pojemność 40 dm3
2. Czy max temperatura pieca to 160ºC czy 1600ºC?
Odpowiedź: Maksymalna temperatura pieca 1600ºC.

Jednocześnie Zamawiający informuje o sprostowaniu omyłki SWZ dot. maksymalnej temperatury pieca jest: 160ºC - winno być 1600ºC - jak w Formularzu Ofertowym.

	

	




1/2

System PRZETARG
1


System ProPublico © Datacomp	
