

Sprawa nr 148/2022								ZAŁĄCZNIK NR 11 DO SWZ
Specyfikacja – zadanie 5
	Lp.
	Nazwa sprzętu
	Ilość
	Producent/typ
	Cena jedn. netto [PLN]
	VAT [%]
	Cena jedn. brutto [PLN]
	Wartość brutto [PLN]
	

	1.
	Inhalator 2
	1 komplet
	
	
	
	
	
	




*(jeżeli dotyczy) W przypadku zastosowania mieszanej stawki VAT - poniżej tabeli należy przedstawić sposób wyliczenia ceny jedn. brutto w uwzględnieniem dwóch różnych stawek VAT.


Parametry techniczne

	
Lp.
	
Wymagania techniczne
	Wartość wymagana
	Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru

	Parametry ogólne

	1. 10
	Inhalator tłokowy. 
	TAK
	

	2. 
	W zestawie: etui, 5 zapasowych filtrów, przewód powietrzny, ustnik, zasilacz z kablem micro-USB, końcówka do nosa, maska duża.
	TAK
	

	3. 
	Wydajność aerozolu 0,25 ml/min (NaCl 0,9%).
	TAK
	

	4. 
	Wielkość cząstek 65% < 5 mm (frakcja respirabilna).
	TAK
	

	5. 
	Ciśnienie pracy inhalatora 0,25 ~ 0,5 bar.
	TAK
	

	6. 
	· Odgłos pracy 45 dBA.
	TAK
	

	7. 
	· Zasilacz sieciowy 100-240V AC, 50/60 Hz.
	TAK
	

	8. 
	· Pojemność zbiornika na lek Min. 2 ml, max. 6 ml.
	TAK
	

	9. 
	· Ilość osadu 0,8 ml.
	TAK
	

	10. 
	· Tryb pracy 30 min pracy / 30 min odpoczynku.
	TAK
	

	11. 
	· Waga 180 g.
	TAK
	

	12. 
	· Wymiary 117 x 69 x 46 mm.
	TAK
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	13. 
	Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2022.
	TAK
	

	14. 
	Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa dostarczona wraz dostawą i 1szt. w wersji elektronicznej dołączona do oferty).
	TAK
	

	15. 
	Deklaracja(e) zgodności CE.
	TAK
	

	16. 
	Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów.
	TAK
	

	17. 
	Dostawca zobowiązuje się do:
- dokonania instalacji we wskazanym miejscu przez zamawiającego,
- dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia.
	TAK
	

	Warunki gwarancji i serwisu

	18. 
	Gwarancja – 24 miesiące
Długość udzielanej gwarancji –  minimum 24 miesiące - maksymalnie 60 miesięcy
	TAK
	

	19. 
	Autoryzowany serwis na terenie Polski.
	TAK
	

	20. 
	Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki.
	TAK
	

	21. 
	Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu podjęcia naprawy.
	TAK
	

	22. 
	Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 48 h) liczony od momentu podjęcia naprawy.
	TAK
	

	23. 
	Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach.
	TAK
	

	24. 
	Dostawca zobowiązany jest do wykonania obowiązkowych przeglądów technicznych w okresie obowiązywania gwarancji bez dodatkowej zapłaty, zgodnie z harmonogramem wymaganym przez producenta, ostatni z tych przeglądów w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji.
	TAK
	

	25. 
	Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji.
	TAK
	

	26. 
	Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3).
	TAK
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Pieczęć i podpis Wykonawcy
