Sprawa nr 109/2024		Specyfikacja techniczna 						Załącznik 2 C do SWZ

	Lp.
	Nazwa sprzętu
	Producent/typ
	Cena jedn. netto [PLN]
	Wartość netto [PLN]
	VAT [%]
	Cena jedn. brutto [PLN]
	Wartość brutto [PLN]

	1.
	Barwiarka   
	2 komplety
	
	
	
	
	
	

	[bookmark: _Hlk171057143]
	Dostawa za 2 kpl
	
	
	
	
	

	
	Montaż za 2 kpl
	
	
	
	
	

	
	Szkolenie za 2 kpl
	
	
	
	
	

	
	Gwarancja za 2 kpl
	
	
	
	
	

	Razem
	




	
Lp.
	
Wymagania techniczne
	Wartość wymagana
	Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru 

	Parametry ogólne

	

	1. 
	Aparat przeznaczone do barwienia preparatów histopatologicznych i cytologicznych
	TAK
	

	2. 
	Stacje odczynnikowe umieszczone na dwóch poziomach
	TAK
	

	3. 
	Możliwość rozbudowy urządzenia o zaklejarkę z elektromechanicznym modułem pośredniczącym do transferu wybarwionych szkiełek z barwiarki do zaklejarki 

	TAK
	

	4. 
	System zapobiegający mieszaniu się materiału histopatologicznego i cytologicznego (programy histopatologiczne i cytologiczne nie posiadają tych samych stacji odczynnikowych, co uniemożliwia przypadkową kontaminację odczynników świeżym materiałem cytologicznym );

	TAK

	

	5. 
	Minimum 41 stacji:
- min 5 stacji grzewczych o stałej temperaturze do suszenia preparatów( punktowane)
- 26 stacji odczynnikowych 
- 6 pojemników z wodą bieżącą do płukania, 
- 2 stacje załadowcze 
- 2 stacje wyładowcze (umożliwiające dodanie lub usunięcie koszyka bez konieczności otwierania głównej pokrywy, osłaniającej przed parowaniem odczynników)

	TAK/NIE
20pkt
	

	6. 
	Każdy pojemnik na odczynniki o pojemności 320 ml 

	TAK/NIE
20pkt
	

	7. 
	Jednoczesna  obsługa do maksymalnie 15 koszyczków. Przepustowość w standardowym programie barwienia HE 400 preparatów/godzinę
	TAK
	

	8. 
	Koszyki o pojemności 20 szkiełek każdy 

	TAK
	

	9. 
	System oszczędności wody bieżącej; woda jest pobierana tylko wtedy gdy jest aktywna funkcja płukania

	TAK/NIE
20pkt
	

	10. 
	Zabezpieczenie kodem – uniemożliwiające przypadkowe wprowadzenie niechcianych zmian podczas procesu barwienia

	TAK/NIE
20pkt
	

	11. 
	Możliwość wprowadzenia 50 programów do pamięci urządzenia

	TAK
	

	12. 
	Możliwość wprowadzenia 50 kroków dla każdego programu

	TAK
	

	13. 
	Możliwość uruchomienia kilku niezależnych programów jednocześnie
	TAK
	

	14. 
	Niezależnie dla każdej stacji programowany czas barwienia w zakresie od 0 do 59min, 59s
	TAK
	

	15. 
	Wbudowana funkcja kontroli – urządzenie automatycznie dokonuje sprawdzenia i eliminacji ewentualnych konfliktów czasowych
	TAK
	

	16. 
	Funkcja umożliwiająca przerwanie barwienia ostatnio załadowanego koszyczka
	TAK/NIE
20pkt
	

	17. 
	Dźwiękowa informacja o błędach jak i o zakończeniu procesu barwienia z możliwością konfiguracji do indywidualnych preferencji użytkownika
	TAK
	

	18. 
	Mechaniczny system odciekania zapobiegający mieszaniu się odczynników w kolejnych stacjach
	TAK
	

	19. 
	Kontrola stanu zużycia odczynników
	TAK
	

	20. 
	Wyświetlanie informacji o aktualnym stanie urządzenia (krok programu, numer stacji, czas pozostałego barwienia)

	TAK
	

	21. 
	Automatyczna blokada ramienia w chwili otwarcia osłony głównej (gwarancja bezpieczeństwa  użytkownika )
	TAK
	

	22. 
	Wbudowane podtrzymanie bateryjne urządzenia (UPS) –min  40 minut

	TAK
	

	23. 
	Indywidualne pokrywki każdej stacji zapobiegają odparowywaniu odczynników z pojemników, gdy urządzenie nie jest używane oraz pokrywy zbiorcze dedykowane dla grup odczynników ułatwiające szybsze rozpoczęcie pracy. 

	TAK
	

	24. 
	Drzwi urządzenia wyposażone w magnetyczny domyk, uniemożliwiający przypadkowe otwarcie się ich podczas pracy
	TAK
	

	25. 
	Urządzenie wyposażone w aktywny filtr węglowy do filtrowania oparów z urządzenia oraz możliwość podłączenia do centralnego odciągu oparów
	TAK
	

	26. 
	Oświetlenie wnętrza barwiarki typu LED (automatyczne podświetlenie w momencie otwarcia drzwi);

	TAK/NIE
20pkt
	

	27. 
	Duży, ustawiony pod kątem kolorowy, dotykowy ekran o przekątnej powyżej 30 cm zapewniający łatwość obsługi i ergonomię pracy
	TAK
	

	28. 
	Graficzna informacja powalająca na śledziennie wszystkich zachodzących procesów w koszyczkach
	TAK
	

	29. 
	Wbudowany port USB we frontowej części urządzenia – pozwalający na łatwe przenoszenie danych na inne urządzenie
	TAK
	

	30. 
	Możliwość zapisywania protokołów barwienia, konfiguracji startowej urządzenia, dziennika zdarzeń oraz tworzenia kopii zapasowych
	TAK
	

	31. 
	Oprogramowanie w języku polskim 
	TAK
	

	32. 
	Głośność urządzenia poniżej 70dB
	TAK
	

	33. 
	Wymiary modułu barwiącego max 79cm x 72 cm x 89 cm 
	TAK
	

	34. 
	Waga modułu barwiącego max 87 kg

	TAK
	

	[bookmark: _Hlk481595046]Inne wymagania

	35. 
	Oferowany sprzęt  jest fabrycznie nowy, nieużywany, nie powystawowy, rok produkcji 2024. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp.
	TAK
	

	36. 
	Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa lub w wersji elektronicznej – płyta CD lub pendrive - dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia.; 1 szt. w wersji elektronicznej dołączyć do oferty przedmiotu zamówienia).
	TAK
	

	37. 
	Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE 
Załączyć do oferty przedmiotu zamówienia deklarację zgodności CE (WE) oraz potwierdzenie zgłoszenia (wpisu) do rejestru wyrobów medycznych (jeżeli dotyczy)
	TAK
	

	38. 
	Paszport techniczny 
z informacjami zawierającymi datę zainstalowania aparatu i termin następnego przeglądu 
Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu  zamówienia.
	TAK
	

	39. 
	Wszelkie posiadane materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty min. prospekty,  broszury, dane techniczne, itp. w języku polskim
	TAK
	

	40. 
	Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów
	TAK
	

	41. 
	Dostawca zobowiązuje się do:
- dokonania instalacji we wskazanym przez zamawiającego miejscu
- dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia [Szkolenie personelu w wymiarze min. 1 godziny]. 
	TAK
	

	Warunki gwarancji i serwisu

	42. 
	Długość udzielanej gwarancji –  minimum 24 miesiące
maksymalnie 60 miesięcy
	TAK
podać
	

	43. 
	Koszt pełnej obsługi serwisowej w okresie gwarancji; obejmującej przeglądy, w tym przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji, naprawy gwarancyjne i aktualizację oprogramowania; zawarty w cenie przedmiotu zamówienia. 
Podać zalecaną przez producenta częstość przeglądów w okresie gwarancji i po gwarancji.
	TAK
	

	44. 
	Autoryzowany serwis na terenie Polski
	TAK
Podać
	




	45. 
	Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki
	TAK
Podać
	

	46. 
	Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu podjęcia naprawy
	TAK
Podać
	

	47. 
	Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 48 h) liczony od momentu podjęcia naprawy
	TAK
Podać
	

	48. 
	Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach
	TAK
Podać
	

	49. 
	Możliwość zgłaszania awarii  przez 24 h/dobę w dni pracy ( poniedziałek-piątek)
	TAK
	

	50. 
	Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji 
	TAK
Podać
	

	51. 
	Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3)
	TAK
Podać
	

	52. 
	Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od momentu dostarczenia
	TAK
Podać
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