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	WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ


Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	PYTANIE NR 1 
działając w interesie wykonawcy planującego złożenie oferty w postępowaniu nr 45/2025, prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605, dalej: „ustawa PZP”), niniejszym zwracam się z wnioskiem o:
1. wyjaśnienie przyczyn znaczącej dysproporcji pomiędzy ilością pozycji w formularzu cenowym, w których dopuszczono materiały równoważne, a ilością pozycji, dla których wymaga się materiałów oryginalnych,
2. weryfikację, czy zapis OPZ w obecnym kształcie nie narusza przepisów ustawy PZP, w szczególności art. 16 pkt 1 i 2, art. 17 ust. 1 pkt 1, art. 99 ust. 1, 2 i 4 oraz art. 112 ust. 2 i 3,
3. rozważenie zmiany treści OPZ i formularza cenowego w zakresie dopuszczenia materiałów równoważnych w większej liczbie pozycji – zgodnie z zasadami konkurencyjności i proporcjonalności
Uzasadnienie:
Zgodnie z dokumentacją postępowania:
• Część 1 zamówienia obejmuje 70 pozycji, z czego aż 56 pozycji (1084 tonery) wymaga materiałów oryginalnych, a tylko 14 pozycji (49 tonerów) dopuszcza materiały równoważne.
• Część 2 obejmuje 27 pozycji, w tym 19 pozycji (680 tonerów) wyłącznie oryginalnych i tylko 8 pozycji (29 tonerów) równoważnych.
• Część 3 obejmuje 30 pozycji, z czego 29 (136 tonerów) ma charakter wyłącznie oryginalny, a 1 pozycja (10 tonerów) dopuszcza równoważność.
Łącznie spośród 127 pozycji, aż 104 pozycje (1900 tonerów) mają charakter wyłącznie oryginalny, a tylko 23 pozycje (88 tonerów) dopuszczają materiały równoważne.
W kontekście zapisu zawartego w OPZ pkt 4.3, który warunkuje stosowanie materiałów oryginalnych wyłącznie w przypadku urządzeń drukujących współpracujących z urządzeniami medycznymi, powstaje pytanie o rzetelność i faktyczne uzasadnienie tej dysproporcji.
Wątpliwe jest, aby szpital posiadał aż tak znaczącą liczbę drukarek sprzężonych z urządzeniami medycznymi
Podstawa prawna:
Zgodnie z: 
· art. 16 pkt 1 i 2 ustawy PZP, zamawiający jest obowiązany przygotować i prowadzić postępowanie w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców;
· art. 99 ust. 4 ustawy PZP, opis przedmiotu zamówienia nie może utrudniać uczciwej konkurencji, chyba że jest to obiektywnie uzasadnione przedmiotem zamówienia;
· art. 112 ust. 2 i 3 ustawy PZP, jeżeli zamawiający określa wymagania dotyczące cech przedmiotu zamówienia, powinien to robić w sposób proporcjonalny do celu zamówienia, zapewniający możliwość ubiegania się o zamówienie jak najszerszemu kręgowi wykonawców.
Orzecznictwo:
Wyrok KIO z dnia 7 czerwca 2016 r., sygn. akt KIO 880/16
Izba uznała, że odrzucenie oferty zawierającej produkty równoważne, mimo że wykonawca wykazał ich równoważność, jest niezasadne i narusza przepisy ustawy Pzp dotyczące równego traktowania wykonawców.
Wyrok KIO z dnia 26 sierpnia 2015 r., sygn. akt KIO 1727/15
Izba uznała, że żądanie przez zamawiającego wyłącznie oryginalnych materiałów eksploatacyjnych, bez dopuszczenia produktów równoważnych, jest niedopuszczalne i ma charakter dyskryminacyjny, naruszając art. 7 ust. 1 ustawy Pzp
Wniosek:
W związku z powyższym, wnoszę o:
1. wskazanie liczby oraz typów urządzeń drukujących, które są sprzężone z urządzeniami medycznymi i faktycznie wymagają stosowania wyłącznie materiałów oryginalnych;
2. weryfikację opisu przedmiotu zamówienia pod kątem zgodności z zasadą proporcjonalności i konkurencyjności;
3. zmianę dokumentacji postępowania w sposób dopuszczający oferowanie materiałów równoważnych we wszystkich przypadkach, w których nie jest to technicznie i obiektywnie niemożliwe.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
 Poniżej lista niektórych drukarek sprzężonych z urządzeniami medycznymi
	1
	LEXMARK CS317 dn x 2 szt

	2
	LEXMARK M1246 x 5 szt.

	3
	HP Laser Jet PRO M402dw x 4szt.

	4
	HP Laser Jet PRO M402dn

	5
	HP Laser Jet PRO M402d x 2szt.

	6
	[bookmark: _GoBack]OKI B432 x 2szt.

	7
	Brother dcp-L6600dw

	8
	HP Color Laser 150nw

	9
	HP LaserJet Pro M304a

	10
	HP Laser Jet PRO M402dne

	11
	Drukarka Etykiet / kodów kreskowych CG2 x 5szt.

	12
	XEROX B230

	13
	Lexmark B3340dw

	14
	OKI B432

	15
	HP M255dW

	16
	HP LaserJet Pro M203dn

	17
	HP LaserJet Pro M12

	18
	HP LASER JET PRO P1102

	19
	LEXMARK E232

	20
	HP LASERJET 2100 MODEL 170A

	21
	Brother TN1090

	22
	HP Laser Jet M1212mfp

	23
	HP LASERJET 1320

	24
	KYOCERA MITA FS 1020D

	24
	HP JET 6000

	25
	Laser Jet Enterprise 506dn

	26
	Laser Jet Enterprise 506dn

	27
	Laser Jet Enterprise 506dn

	28
	HP Laser JET Pro M254dw

	29
	ZT-230 200DPI

	30
	Drukarka laserowa USB Xerox Phaser - nr kat. 3020V/Bl

	31
	SAMSUNG SCX-3400

	32
	HP ColorLaserJet PRO MFP M477fdn

	33
	OKI C332

	34
	DRUKARKA LASEROWA KOLOR XEROX6360

	35
	HP LaserJet 3392

	36
	HP DESKJET 6980

	37
	Samsung Xpress M2022w

	38
	HP Laser Jet Pro P1102

	39
	HP Laser Jet Pro P1102

	40
	HP Laser Jet Pro M404dn

	41
	HP Laser Jet Pro P1102

	42
	LEXMARK E232

	43
	Epson WorkForce Pro WF-C5390DW

	44
	BROTHER HL 5250 DN

	45
	HP Color Laser 1312nfi

	46
	Epson WF5110

	47
	HP LaserJet P2055dn

	48
	Epson AL-M300

	49
	Laser Jet Enterprise 506dn

	50
	ECOSYS M2540dn

	51
	ECOSYS M2540dn

	52
	Zebra ZD420 etykiety/ kody kreskowe

	53
	Samsung C430

	54
	Samsung C430

	55
	HP-4200

	56
	HP DESKJET 6940

	57
	HP DESKJET 3845

	58
	HP 1320

	59
	LaserJet Pro M203dw

	60
	Laser Jet Enterprise 506dn

	61
	HP Color Laser Jet Pro M255dw

	62
	Brother HL-L2312D

	63
	Brother MFC L8690 CDW



2. Zamawiający pozostawia zapisy SWZ oraz formularza Cenowym. 
Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ jako podmiot leczniczy wymaga, aby we wskazanych pozycjach, w ramach postępowania przetargowego zaoferowane zostały oryginalne tonery do drukarek, które współpracują bezpośrednio lub pośrednio ze sprzętem medycznym oraz infrastrukturą informatyczną systemów medycznych (m.in. urządzeniami RIS/PACS, aparaturą diagnostyczną, systemami laboratoryjnymi czy szpitalnym systemem informatycznym). Drukarki wykorzystywane w diagnostyce obrazowej, laboratoriach lub przy aparaturze medycznej (np. do wydruków wyników badań, etykiet pacjentów, opisów radiologicznych) muszą działać bez zakłóceń, błędów wydruku i ryzyka uszkodzenia sprzętu. Tylko oryginalne tonery gwarantują pełną kompatybilność z urządzeniami oraz minimalizują ryzyko wystąpienia awarii wynikających z niewłaściwego działania zamienników (np. rozlania, pylenia, błędów rozpoznawania wkładu, przegrzewania fusera itp.). Dokumentacja medyczna – w tym wyniki badań, skierowania, opisy badań obrazowych, karty pacjenta – musi być trwała, czytelna i odporna na blaknięcie. Oryginalne tonery zapewniają jakość druku zgodną ze standardami producenta, co ma znaczenie nie tylko organizacyjne, ale również prawne (archiwizacja, kontrola medyczna, spory sądowe). Większość producentów sprzętu drukującego oraz urządzeń zintegrowanych (np. z aparatami medycznymi lub systemami informatycznymi) zastrzega, że stosowanie nieoryginalnych materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do utraty gwarancji. W sytuacji awarii powiązanego urządzenia, naprawa mogłaby nie zostać objęta gwarancją, co generowałoby dodatkowe koszty i ryzyko odpowiedzialności.
Należy wziąć pod uwagę, że większość urządzeń podlega gwarancji wynikających z przeprowadzonych postępowań przetargowych, kształtującej  się od 12 do 60 miesięcy i podlega gwarancyjnym przeglądom serwisowym przez wyłonionego w wyniku przetargu Wykonawcy.
Podsumowując Zamawiający jako podmiot leczniczy, kierując się nadrzędnym celem zapewnienia ciągłości, niezawodności i bezpieczeństwa świadczeń zdrowotnych, wymaga stosowania w większości oryginalnych tonerów do drukarek współpracujących ze sprzętem medycznym. Wymóg ten podyktowany jest względami technicznymi, organizacyjnymi, prawnymi oraz medycznymi i stanowi działanie proporcjonalne, mieszczące się w granicach dopuszczonych przez ustawę Pzp.
Dodatkowo należy ponadto zaznaczyć, że przedmiotowe  postępowanie jest postępowaniem obejmującym tylko zadania nierozstrzygnięte w uprzednio przeprowadzonym, w którym dopuszczono znacznie więcej zamienników.  
Reasumując Zamawiający dopuścił zamienniki do wszystkich urządzeń, które nie są krytyczne dla bezpieczeństwa pacjentów ani nie są zintegrowane z systemami medycznymi tj. do drukarek administracyjnych, biurowych i drukarek do ogólnego użytku.


	PYTANIE NR 2 
Dot. art. 101 ust. 4 ustawy PZP - proszę o aktualizację postępowaniu w oparciu o w.w art. ustawy PZP, oraz o stosowną modyfikację kwot referencji, które w przypadku konieczności aktualizacji treści SWZ w aktualnej formie jest nieadekwatna do wartości oferty po zmianach.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Odpowiedz jak dla pytania  1



ZAMAWIAJĄCY
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