


Poznań dnia: 2025-07-16
Szpital Wojewódzki w Poznaniu
Dział Zamówień Publicznych
Juraszów 7/19
60-479 Poznań

WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
	Nazwa zamówienia:
	Podłoża do oceny wzrostu bakteryjnego we krwi i innych płynach ustrojowych oraz zestawy odczynnikowe do diagnostyki mikrobiologicznej wraz  z dzierżawą analizatorów.

	Numer referencyjny:
	SZW/DZP/69/2025




	SPROSTOWANIE
WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ



Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu, Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), przedstawia poniżej sprostowanie treści zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami. Dotyczy to pytania nr 9 do zadania nr 1 oraz pytania do rozdziału 4.2 SWZ:
	
BYŁO:
9. Zadanie 1, wymagane cechy analizatora, pkt. 20 - Czy Zamawiający zgodzi się, na modyfikację zapisu na: "Po zakończeniu umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo pierwokupu sprzętu komputerowego za kwotę…...."? Uzasadnienie: Taka zmiana zapisu jest konieczna na procedury korporacyjne związane ze sprzedażą urządzeń zewnętrznych. 
Pytania w odniesieniu do rozdziału 4.2 SWZ w odniesieniu do zadania 1 - W związku z opisem : Wykonawca zapewni audyt polegający na weryfikacji prawidłowej techniki pobierania krwi na posiew na wskazanych oddziałach szpitala - nie rzadziej niż 1 raz w roku. Zostanie on przeprowadzony z użyciem narzędzi wykorzystywanych powszechnie w innych placówkach na świecie. Wykonawca przystępujący do postępowania przetargowego celem wypełnienia tego kryterium oświadczy, że takie narzędzie posiada oraz potwierdzi to materiałami informacyjnymi producenta. Na podstawie audytu Wykonawca każdorazowo sporządzi raport o jakości fazy przedanalitycznej, wraz z rekomendacjami. Raport zostanie udostępniony Kierownikowi ZDLiM oraz Kierownikowi PM. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.



POWINNO BYĆ:
9. Zadanie 1, wymagane cechy analizatora, pkt. 20 - Czy Zamawiający zgodzi się, na modyfikację zapisu na: "Po zakończeniu umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo pierwokupu sprzętu komputerowego za kwotę…...."? Uzasadnienie: Taka zmiana zapisu jest konieczna na procedury korporacyjne związane ze sprzedażą urządzeń zewnętrznych. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.
Pytania w odniesieniu do rozdziału 4.2 SWZ w odniesieniu do zadania 1 - W związku z opisem : Wykonawca zapewni audyt polegający na weryfikacji prawidłowej techniki pobierania krwi na posiew na wskazanych oddziałach szpitala - nie rzadziej niż 1 raz w roku. Zostanie on przeprowadzony z użyciem narzędzi wykorzystywanych powszechnie w innych placówkach na świecie. Wykonawca przystępujący do postępowania przetargowego celem wypełnienia tego kryterium oświadczy, że takie narzędzie posiada oraz potwierdzi to materiałami informacyjnymi producenta. Na podstawie audytu Wykonawca każdorazowo sporządzi raport o jakości fazy przedanalitycznej, wraz z rekomendacjami. Raport zostanie udostępniony Kierownikowi ZDLiM oraz Kierownikowi PM. 


Zamawiający

/-/ I Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych
Krystyna Piątkowska
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