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WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
	Nazwa zamówienia:
	Dostawy sukcesywne odczynników do wykrywania i genotypowania HPV oraz zestaw odczynników do elektroforezy kapilarnej na okres 12 miesięcy.

	Numer referencyjny:
	51/2026



	WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ


Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	PYTANIE NR 2
1. Dotyczy zadania nr 6 - Zestaw odczynników do elektroforezy kapilarnej
Uprzejmie prosimy o odpowiedź na poniższe pytanie
1. Dot. załącznika nr 8 do SWZ- projekt umowy §2 ust 3 – dla zadania 6
Zamawiający zapisał:
„Dostarczany towar posiada min. 6 miesięczny termin przydatności do użycia od daty dostawy do Zamawiającego. Dostawy asortymentu z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach. Każdorazowo zgodę na przyjęcie asortymentu, z datą ważności poniżej 6 miesięcy musi wyrazić Kierownik Wydziału Zaopatrzenia w Sprzęt Medyczny (wymagane zapytanie drogę elektroniczną) ”
Prosimy o korektę w/w warunku tak by brzmiał:
„Dostarczony Zamawiającemu przedmiot umowy (w dniu dostawy) nie może mieć okresu ważności krótszego niż 75% deklarowanego przez producenta. Dostawy asortymentu z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach. Każdorazowo zgodę na przyjęcie asortymentu, z datą ważności poniżej 6 miesięcy musi wyrazić Kierownik Wydziału Zaopatrzenia w Sprzęt Medyczny (wymagane zapytanie drogę elektroniczną)”
W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o następującą zmianę:
„Dostarczany towar posiada min. 6 miesięczny termin przydatności do użycia od daty dostawy do Zamawiającego z wyjątkiem pozycji nr 5 , dla którego oferowany termin ważności to min. 4 miesiące. Dostawy asortymentu z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach. Każdorazowo zgodę na przyjęcie asortymentu, z datą ważności poniżej 6 miesięcy musi wyrazić Kierownik Wydziału Zaopatrzenia w Sprzęt Medyczny (wymagane zapytanie drogę elektroniczną) „Produkty te charakteryzuje krótsze, niż zakłada Zamawiający terminy ważności.
Nie jesteśmy w stanie spełnić postawionego kryterium Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmodyfikowanie zapisu § 2 ust. 3 projektu umowy dla zadania nr 6 w następujący sposób: 
„Dostarczony Zamawiającemu przedmiot umowy (w dniu dostawy) nie może mieć okresu ważności krótszego niż 75% deklarowanego przez producenta. Dostawy asortymentu z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach. Każdorazowo zgodę na przyjęcie asortymentu, z datą ważności poniżej 6 miesięcy musi wyrazić Kierownik Wydziału Zaopatrzenia w Sprzęt Medyczny (wymagane zapytanie drogę elektroniczną)”
2. Dot. SWZ r. 21, pkt 21.2 – dla zadania 6
Zamawiający zapisał:
„min 2 dni robocze maksymalnie 5 dni roboczych”
Prosimy o korektę w/w zapisu, tak aby brzmiał następująco: „min 2 dni robocze maksymalnie 14 dni roboczych”
Prośbę naszą motywujemy tym, iż producent wymienionych odczynników deklaruje czas dostawy do 14 dni roboczych. Odczynniki te są produkowane i magazynowane poza granicami kraju.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
 Dot. załącznika nr 8 do SWZ - projekt umowy § 2 ust 10 – dla zadania 6
Zamawiający zapisał:
„Wykonawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w ciągu maksymalnie do 3 dni roboczych od otrzymania reklamacji oraz do wymiany towaru wadliwego na towar bez wad w ciągu maksymalnie do 5 dni roboczych od rozpatrzenia reklamacji.
W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego wraz z uzasadnieniem odmowy uznania zasadności reklamacji.”
Prosimy o korektę w/w zapisu, tak aby brzmiał następująco:
„Wykonawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w ciągu maksymalnie do 3 dni roboczych od otrzymania reklamacji oraz do wymiany towaru wadliwego na towar bez wad w ciągu maksymalnie do 14 dni roboczych od rozpatrzenia reklamacji.
W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego wraz z uzasadnieniem odmowy uznania zasadności reklamacji.”
Prośbę naszą motywujemy tym, iż producent wymienionych odczynników deklaruje czas dostawy do 14 dni roboczych. Odczynniki te są produkowane i magazynowane poza granicami kraju.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
3. Dot. załącznika nr 8 do SWZ - projekt umowy §8 ust 1 pkt. 2, 3, 4 – dla zadania 6
Zamawiający zapisał:
2) 0,5 % wartości brutto niedostarczonej partii towaru - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1;
3) 0,5 % wartości brutto reklamowanej partii towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w rozpatrzeniu reklamacji w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 10,
4) 0,5 % wartości brutto reklamowanej partii towaru - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wymianie towaru na wolny od wad w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 10.
Prosimy o korektę w/w zapisów, tak aby brzmiały następująco:
2) 0,2 % wartości brutto niedostarczonej partii towaru - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1;
3) 0,2 % wartości brutto reklamowanej partii towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w rozpatrzeniu reklamacji w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 10,
4) 0,2 % wartości brutto reklamowanej partii towaru - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wymianie towaru na wolny od wad w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 10.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy projektu umowy.



Zamawiający
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